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一、 软件介绍 

诺音 App 是配合言语处理器操作使用的手机软件。配合 Voyager 言语处理器或者

NSP-100A 言语处理器协同使用，实现人工耳蜗言语处理器的开关机、音量调节、声音信

号输入方式切换、工作模式切换、程序切换和言语处理器工作状态的实时监控等功能。主

要提供给人工耳蜗植入用户或用户家属使用，便于操作与管理。 

1.1  软件系统要求配置 

Android 系统 7.0 或更高版本，iOS 系统 15.0 或更高版本， 

支持蓝牙 4.0 及以上。建议连接互联网使用。 

1.2  开发平台 

安卓版本使用 Android Studio， iOS 版本使用 Xcode。 

二、 软件安装 

2.1   软件下载 

在安卓应用宝搜索“诺尔康诺音”或在苹果 App store 搜索 “Nurolink”，点击下载并

安装，安装时诺音权限都要选择允许或始终允许。 

                                                        

2.1(a) Android 系统图标                   2.1(b) IOS 图标       

如无法下载，请联系诺尔康售后或临床人员（国内客服热线：（+86）400-6333571）。 

2.2   获取权限 

需保证开启蓝牙方可正常使用软件。 

用户注册登录需要网络连接。扫描周边 BLE 设备（带蓝牙的设备）需要使用蓝牙以

及位置权限。支持语音及电话功能需获取电话权限。支持蓝牙无线升级需获取访问设备文

件权限。 
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三、 用户注册与登录 

3.1   用户注册 

在登录界面点击“注册”，添加头像，使用“手机号”获取验证码，输入页面显示信息即

可注册新的账户。所有选项为必填项。 

  

Android 系统 

 

IOS 

图 3.1 用户注册界面 

3.2   用户登录 

1.登陆界面使用电话号码及密码登入账户； 
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2.登陆界面点击在登录界面点击“老年版（免登录）”，勾选“已阅读并同意用户协

议和隐私政策”登入； 

3.登陆界面选择“微信登录”跳转微信登入账户； 

 

Android 系统 

 

IOS 

图 3.2 用户登录界面 

3.3   忘记密码   

登录界面点击“忘记密码”，可以通过输入手机号获取验证码重新设置登录密码。设置

成功后可返回登录界面进行登录。 
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Android 系统 

 

IOS 

图 3.3 忘记密码界面 

四、   设备绑定与连接 

4.1   绑定言语处理器----远航（Voyager） 

(1) 在诺音 App 的“设备连接”界面，选择“单耳/双耳”，选择型号“远航”，“刷新

列表”开始查找设备，在“蓝牙设备列表”中，会显示目标言语处理器“NUROTRON 
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VOYAGERxxxx（xxxx 为设备蓝牙地址后四位）” 

        

                        Android 系统                                                        IOS 
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Android 系统                                               IOS 

图 4.1.1   设备连接界面 

(2) 在言语处理器关机的情况下，同时按住言语处理器“音量+”与“音量-”两个按键，保持

按键按下，直到言语处理器指示灯保持快闪，此时言语处理器处于可绑定状态。 

(3) 在诺音 App 的设备连接界面，点击“NUROTRON VOYAGER xxxx”，进行诺音与设备

的蓝牙绑定与连接。 

注意：由于蓝牙绑定时间有限制，所以灯进入快闪状态（即蓝牙绑定状态）时，就要

马上点击“NUROTRON VOYAGER xxxx”。 
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Android 系统                                                   IOS 

图 4.1.2   单耳绑定提示界面 

双耳设备连接时会显示需要选择连接左侧/右侧设备，选择需要连接的一侧的后进行诺音

与设备的蓝牙绑定与连接。 
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Android 系统                                                              IOS 

                                                           图 4.1.3  双耳绑定提示界面 

(4) 当界面显示“设备已连接” 并且 言语处理器橙灯停止闪烁，即绑定成功。 

              

Android 系统                                                   IOS 

图 4.1.4   设备连接成 功界面 

4.2   绑定言语处理器 ----NSP-100A 

(1)在诺音 App 的“设备连接”界面，选择“单耳/双耳”，点击“设备管理”，绑定目标

言语处理器序列号后返回设备连接页面，选择型号“NSP-100A”，“刷新列表”开始查

找设备，在“蓝牙设备列表”中，会显示目标言语处理器 
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Android 系统                                                              IOS 

图 4.2.1   设备连接界面 

(2)在诺音 App 的设备连接界面，点击“Airumxxxx”，进行诺音与设备的蓝牙绑定与连接。 
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Android 系统                                                   IOS 

图 4.2.2   单耳绑定提示界面 

双耳设备连接时会显示需要选择连接左侧/右侧设备，选择需要连接的一侧的后进行诺音

与设备的蓝牙绑定与连接。 



                                                                                            诺音 App 使用说明书  

 15 / 53 

                  、

                              



                                                                                            诺音 App 使用说明书  

 16 / 53 

Android 系统                                                  IOS 

图 4.2.3  双耳绑定提示界面 

(4) 当界面显示“设备已连接”即绑定成功。 

           
Android 系统                                                    IOS 

图 4.2.4   设备连接成 功界面 

4.3  绑定言语处理器 ----两侧不同型号处理器 

（1）双耳连接时一侧设备为 NSP-100A，一侧设备是远航时，在设备绑定页面绑定 NSP-

100A 设备序列号后返回设备连接页面，分别选择左侧右侧的设备型号 
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                Android 系统                                                                    IOS 系统 

                                                    图 4.3.1 处理器选择界面 
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（2）双耳设备连接时会显示需要选择连接左侧/右侧设备，选择需要连接的一侧的后进行

诺音与设备的蓝牙绑定与连接。 
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           Android 系统                                                                IOS 系统 

一侧设备绑定完成后选择目标设备绑定另一侧，如果连接的 NSP-100A 与绑定的 NSP-100A

设备序列号的左右位置不一致则会弹出提示框，选择确定即可继续连接 
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                           Android 系统                                                IOS 系统 

                                                            图 4.3.2 设备连接界面 
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               Android 系统                                                                IOS 系统 

                                                     图 4.3.3 设备连接成功界面 
 
 

4.4  设备管理 

若与言语处理器成功绑定后，可在“处理器设置”中进行设备管理。点击“处理器| > ” ，

已连接的设备可以断开连接（也可以切换为单耳/双耳或在手机设置中取消配对或断开电

池），可以通过扫描查找新的设备。若想切换为新的设备，远航（Voyager）处理器需要

再次通过 4 .1 的方法进行绑定，NSP-100A 处理器需要再次通过 4 .2 的方法进行绑定，重

新绑定后，方可连接使用。未绑定的设备会提示设备连接失败。 

部分手机可以同时绑定连接两台远航（Voyager）处理器或者 NSP-100A 处理器，但

是传统蓝牙负责音频输出一个手机只能使用一台（可以连接两台，但是音频传输只能使用

一台），可以通过点击“诺音->蓝牙图标”进行切换。 

注意：切换手机前，要将旧手机的蓝牙与设备的蓝牙取消绑定。取消绑定步骤如下

（图为远航处理器取消绑定示例图，NSP-100A 取消绑定操作和远航处理器取消绑定操作

相同）： 

(5) 打开手机，长按蓝牙图标，进入蓝牙设置界面，如图 4.3.1。点击“已配对的设备”

NUROTRON VOYAGERxxxx。 
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Android 系统 

  

                          IOS 

图 4.4.1  蓝牙设置界面 

(1) 进入“已配对的蓝牙设备”设置页面，如图 4.3.2 。点击“取消配对”后，即取消掉

手机蓝牙与设备的配对。 
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  Android 系统 

  

IOS 

图 4.4.2  已配对的蓝牙设备设置界面 

(2) 自动返回到蓝牙设置界面，可以看到已经没有“已配对的设备”或者“已配对的设备”

下没有 NUROTRON VOYAGERxxxx。说明已经取消绑定成功，如图 4.3.2。 
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   Android 系统 

 

                         IOS 

图 4.4.3  蓝牙设置界面 

五、 软件界面及操作 

连接诺音后，远航处理器与 NSP-100A 处理器操作和功能相同（NSP-100A 处理器不支持音

频功能），以下操作以远航处理器为例： 
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5.1    主界面 

  

Android 系统 

 

IOS 

图 5.1.1  主界面 

5.1.1 更改音量 

点击音量条下面“-”图标减小音量，上面“+”图标增大音量。音量可调节范围为 1-12。

音量大小显示在音量条中央。 
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               Android 系统                                                   IOS 

图 5.1.2  音量调节 

5.1.2 模式切换 

当左右耳设备音量相同时，点击“⇋”，可以左右耳同时切换音量。 
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Android 系统                                              IOS 

                                   图 5.1.3  模式切换 

5.1.3 更改程序 

点击“程序几∨ ”图标出现下拉菜单可以选择更改程序。（在诺音音量、程序可以永

久设置，处理器重新开机不会恢复到之前的设置）。 
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                          Android 系统                                                 IOS 

图 5.1.4  更改程序 

5.1.4 耳背机开关 

可通过该按键对言语处理器进行开关机控制。 
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                   Android 系统                                             IOS 

图 5.1.5  耳背机开关 

5.1.5 音频功能（支持远航处理器） 

该功能支持手机与传统蓝牙连接，通过传统蓝牙音频流拨打电话以及播放音乐。打开

该功能会收到提示到手机蓝牙设置界面与言语处理器传统蓝牙进行连接。若连接成功并保

存该蓝牙信息，则下次使用时不需要再次进行传统蓝牙配对。即下次使用该功能，手机会

自动连接到言语处理器传统蓝牙，可直接使用。 
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     Android 系统 

 

                         IOS            

图 5.1.5  音频功能 

5.1.6 自定义程序名称 

点击主界面底部“︽”图标可进入参数设置。用户可以自定义更改程序名称，方便记忆

不同程序使用场景。若删除自定义名称，提示程序名不能为空，程序名还是自定义名称。 
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                      Android 系统                                            IOS 

图 5.1.6  自定义程序名称功能 

5.1.7 更改程序参数 

在诺音更改的程序参数，处理器重新开机后会恢复到在上位机软件设置的默认参数。 
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  Android 系统 IOS  

图 5.1.7 参数设置界面 

5.2 处理器设置 

该界面可以设置言语处理器参数自动关机、按键锁、闪灯模式使用和关闭，处理器重

新开关机设置不会取消。 
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  Android 系统 
 

IOS 

图 5.2.1  处理器设置界面 

5.3 我的诺音 

点击底部导航栏“我的诺音”图标可显示菜单列表。可以快速选择到相关界面。 
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  Android 系统 

 

IOS 

图 5.3  我的诺音界面 

5.3.1 账户管理 

该界面支持更换手机号、修改昵称，更改账户密码，账户登出。可参考第三章用户注

册与登录说明。 
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  Android 系统 

 

 

                        IOS 
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图 5.3.1  更换手机号/密码/昵称界面 

5.3.2 诺音设置 

可以设置主题色和语言，默认为浅色模式，中文。 

 

  Android 系统 

 

  IOS 

图 5.3.2 诺音设置界面 

5.3.3 软件升级 

可升级 APP 到最新版本。 
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  Android 系统 

 

  IOS 

图 5.3.3 软件升级界面 

5.3.4 用户日志 

该界面可查看言语处理器当前各程序使用信息，信息会上传到服务器，以便诺尔康收

集并进行优化升级。 
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  Android 系统 

 

IOS 

图 5.3.4  用户日志界面 

5.4 更多 

点击底部导航栏“更多”图标可显示更多，例如查看诺尔康人工耳蜗资讯等。 
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  Android 系统 

 

IOS 

图 5.4  更多界面 

5.4.1 诺尔康人工耳蜗咨讯 

可查看诺尔康人工耳蜗植入者相关咨询信息。 
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  Android 系统 

 

IOS 

图 5.4.1 诺尔康人工耳蜗咨询界面 

5.4.2 演示模式 

可以开启或关闭演示模式。 

5.4.3 搜寻我的处理器 

该功能显示当前连接言语处理器手机的位置，可以通过该位置判断言语处理器所在位

置（手机可连接范围）。 
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若 App 未检测到言语处理器连接，则会显示上次断开连接时所在位置信息，便于查

找言语处理器上次使用时所在位置。 

两根手指同时外扩/缩小屏幕（和高德地图放大/缩小的方法相同）可对定位进行精确/

粗放。 

在手机【定位】功能权限打开情况下： 

安卓版本：在诺音与处理器连接正常的情况下（诺音可以检测到处理器的状态），默

认每隔 2 秒上传一次位置信息，可以获取最后一次设备断开连接的大概位置和时间。（前

提是诺音权限和手机定位必须打开），IOS 只是界面显示适配上会有一点区别，目前只显

示设备名称和大概位置。 

       

                  Android 系统                                                 IOS 
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图 5.4.3    定位界面从大致位置到精确位置 

5.4.4 关于诺音/诺尔声 

该界面可查看诺音/诺尔声信息。 
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                       Android 系统                                               IOS 

图 5.4.4    关于诺音/诺尔声界面 

5.4.5 提示灯状态及故障排查 

根据相关提示查看言语处理器闪灯提示状态。 
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  Android 系统 

 

                                IOS 

图 5.4.5 提示灯及故障排查界面 

5.4.6 建议 

可查看人工耳蜗使用和康复建议等。 
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                      Android 系统                                            IOS 

图 5.4.6    使用建议界面 

5.4.7 基本功能 

可查看 APP 基本功能的使用方法和输入方式、声音优化、场景识别高级参数的解释和

使用场景建议。 
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                             Android 系统                                         IOS 

图 5.4.7   基本功能界面 

5.4.8 使用技巧 

可以查看 APP 使用技巧，如何选择麦克风和外接输入比、按键锁和关闭声音优化、场

景识别和确认植入体连接情况等。 
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                     Android 系统                                                   IOS 

图 5.4.8    使用技巧界面 

六、 常见问题 

6.1    绑定及连接相关问题 

(1) 无法绑定： 

远航处理器请观察言语处理器闪灯状态，确认言语处理器处于可绑定状态。绑定状态

时，言语处理器指示灯快闪，约 1 秒 4 次； 

若绑定失败，可参考 4.1，重新尝试绑定操作。 

请确认该设备是否已经绑定，可在手机系统蓝牙设置中忘记该设备后，重新进行绑定

尝试。 
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(2) 无法连接： 

请确认言语处理器是否已经绑定，在手机系统蓝牙设置中，查看已配对设备中是否存

在“NUROTRON VOYAGERxxxx（xxxx 为设备蓝牙地址后四位）； 

请确认言语处理器是否处于可见范围，确保 App 在设备查找中可以找到待连接言语

处理器； 

若无法扫描到当前言语处理器，可将言语处理器断电，等待半分钟后重新连接电池，

再次尝试连接； 

若 App 依旧无法扫描到言语处理器，请确认电池是否有电（连接电池时是否有亮

灯），言语处理器是否处于正常状态。 

6.2   用户注册相关问题 

(1) 无法获取验证码： 

请确认手机号码是否正确； 

请确认手机是否连接互联网； 

若超时后仍未获取，可再次尝试。 

(2) 登录失败； 

请确认手机是否连接到互联网； 

请确认登录信息是否输入正确； 

若遇服务器更新升级，请等待后续通知，可暂时通过不登录使用 App。  

6.3   言语处理器相关提示信息 

诺音 APP 在特定状态下会发送短信提醒； 

提示信息 原因及解决方法 

操作失败，请检查设备状态。 当前操作未能执行，请检查连接是否正

常，言语处理器是否出现异常。 

电池电量低，请充电。 言语处理器将无法正常使用，请更换电

池。安卓/iOS 版本低电量短信提醒功能：
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使用中的耳背式电池处于低电压状态，诺

音当前登录账号的手机号码会收到诺尔康

短信提醒：您的言语处理器电量低，请注

意更换电池。（*需要诺音 App 与言语处

理器连接正常，诺音界面打开，否则将不

会收到该条提示） 

蓝牙语音连接已断开！（NSP-100A 处理

器不支持此功能） 

言语处理器传统蓝牙已关闭，无法通过言

语处理器收听手机音频信息。 

蓝牙语音已连接！（NSP-100A 处理器不

支持此功能） 

传统蓝牙已连接，可以通过言语处理器接

听电话语音或收听音乐。 

设备未绑定！请按照指导说明进行设备绑

定后再尝试连接。 

该设备并未进行绑定，远航处理器请参考

4.1 进行设备绑定，NSP-100A 处理器请参

考 4.2 进行设备绑定。 

设备无法连接 设备连接失败或连接已断开。请重新尝试

扫描周边设备，重新选择并尝试连接。 

无法更改程序 程序更改失败，App 显示言语处理器当前

程序。请检查言语处理器是否出现异常。 

无法更改音量 音量调节失败，App 显示言语处理器当前

音量。请检查言语处理器是否出现异常。 

无法获取设备状态，请检查。 App 无法读取言语处理器状态，请检查连

接是否正常，言语处理器是否出现异常。 

正在打开蓝牙语音功能（NSP-100A 处理

器不支持此功能） 

App 正在尝试打开言语处理器传统蓝牙，

若曾经使用过该功能，则手机会与言语处

理器蓝牙自动连接，无需再进行设置。 

植入体未连接，请检查。 请检查植入体是否正常连接，观察言语处

理器是否出现闪灯提示。安卓版本诺音检

测到线圈持续未连接植入体超过 3 分钟的
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情况下，会收到诺尔康的短信提醒：您的

言语处理器长时间未连接植入体，请检查

设备。 

七、 帮助和支持 

若软件使用中遇到任何问题，并在常见问题中无法找到相关信息，可联系诺尔康售后

或临床人员（国内客服热线：(+86)400-6333571）。 
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历史版本信息 

版本号 生效日期 修订人/作者 修订内容 

1 2020-7-17 王晨曦 新增 

2 2022-11-28 包海钰 iOS 部分图片修正 

3 2023-12-7 包海钰 

1、新增兼容言语处理器型号 NSP-100A； 

2、兼容的 iOS 系统更新为 15.0 或更高版本； 

3、根据软件重新设计的 UI 界面，更新 App 软件的操作内容。 

4 2025-1-20 何莉雯 新增 NSP-100A 设备绑定 

 


